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Разработана и внедрена в аналитическую практику предприятия экспрессная ИК-
спектрометрическая методика определения антиокислительной присадки Агидол-1 в раство-
рах-концентратах, используемых для введения этой присадки в дизельное топливо. Выбраны 
оптимальные условия подготовки проб к анализу. Оценены метрологические характеристики 
разработанной методики: повторяемость (Vr) и внутрилабораторная прецизионность (VRл) 
характеризуются коэффициентами вариации 0.31 и 0.24 % соответственно; систематическая 
погрешность, выявляемая с помощью модельных образцов, незначима. На анализ одной 
пробы от времени поступления её в лабораторию требуется 15-20 мин. Ранее используемая 
для контроля содержания присадки Агидол-1 потенциометрическая методика характеризу-
ется Vr  = 2.57 и VRл = 2.87 %; длительность анализа пробы составляет около 1.5 суток. Между 
результатами анализа проб разработанной методикой и ранее используемой имеет место 
значимое систематическое расхождение.
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Введение
Качество продуктов переработки нефти опре-
деляется вводимыми в них присадками: противо-
износные (повышают смазывающие свойства), 
антибактериальные (снижают размножение микро-
водорослей и бактерий), цетаноповышающие (уско-
ряют запуск двигателя при низких температурах), 
антиокислительные (снижают окисляемость топлива 
при работе двигателей в условиях повышенной 
температуры) и другие. Использование топлива 
с присадками повышает эффективность работы 
двигателей и снижает их износ. При производстве 
такого топлива требуется контролировать содер-
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жания присадок для поддержания их на требуемом 
уровне. В частности, для определения содержания 
антиокислительной присадки Агидол-1 (2,6-ди-
третбутил-4-метилфенол) в различных продуктах 
переработки нефти используют методы: ВЭЖХ, 
тонкослойная хроматография и другие [1-6].
В настоящее время на ОАО «Ангарская не-
фтехимическая компания» (АНХК) выпускается 
дизельное топливо, качество которого определяется 
нормативным документом (НД) ГОСТ Р 52968-2005 
[7]. Последний является аутентичным переводом 
европейского стандарта EN 590:2004. Для упро-
щения технологии в готовую продукцию присадки 
вводят с помощью растворов-концентратов, которые 
также необходимо анализировать. В Центральной 
лаборатории (ЦЛК) АНХК содержание присадки 
Агидол-1 в таких пробах определяют с помощью 
методики потенциометрического титрования в 
неводной среде [8]. Её недостаток – трудоемкость 
(на анализ одной пробы требуется около 1.5 суток) 
и неэкономичность (большой расход  реактивов). 
Пробы раствора-концентрата содержат 18-22 % мас. 
Агидола-1 в базовом дизельном топливе. Наличие в 
лаборатории спектрометра ИК-Фурье IFS-28 (фирма 
«Bruker», Германия) позволяет разработать альтер-
нативную методику для определения содержания 
присадки Агидол-1 в этих пробах, что и составило 
цель настоящей работы. Её принцип заключается 
в измерении интенсивности (оптической плотно-
сти) полосы валентных колебаний гидроксильной 
группы в области 3660 см-1 инфракрасного спектра 
поглощения с последующим расчётом искомого 
содержания с помощью градуировочного графика, 
который строили с помощью синтетических образ-
цов, приготовленных из порошкового материала 
присадки Агидол-1, растворённой в СCl4. Использо-
вание этого растворителя обусловлено тем, что он 
хорошо растворяет Агидол-1, не горюч, прозрачен, 
широко применяется в ИК-спектрометрии. График 
линеен и проходит через начало координат. Для 
измерения аналитического сигнала раствором 
градуировочных образцов поочерёдно заполняли 
кварцевые кюветы толщиной 0.45 см. В качестве 
холостого опыта использовали такую же кювету, 
заполненную CCl4. 
Пробоподготовка
Вследствие того, что дизельное топливо име-
ет маслянистые свойства, навеску из материала 
лабораторной пробы удобнее отбирать каплями. 
Для этого взвешивали (m0) пустую мерную колбу 
вместимостью 25 мл с точностью до 0.0001 г и, 
поместив в неё несколько капель анализируемой 
пробы, вновь взвешивали (m). Установив массу 
навески mx = m - m0, в колбу добавляли примерно 
10 мл CCl4, перемешивали в течение ~20 с, затем 
доводили CCl4 до метки и дополнительно пере-
мешивали ~10 с. Из материала каждой пробы по 
изложенной схеме готовили два раствора, которыми 
поочерёдно заполняли две кюветы. ИК-спектры от 
кювет, заполненных растворами пробы и чистым 
CCl4, регистрировали в тех же условиях, что и от 
градуировочных образцов. После введения массы 
mx навески программное обеспечение спектроме-
тра рассчитывает содержание присадки в рабочих 
растворах пробы с помощью заложенной в него 
градуировочной функции.
Оптимальную навеску пробы (пропорцио-
нальную числу капель К) выбирали, опираясь на 
оценки случайной погрешности (коэффициенты 
вариации повторяемости Vr и внутрилабораторной 
прецизионности VRл, определяемые по алгоритму 
работы [9]), полученные при различных значениях 
К, изменяя их: 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Эксперимент по-
вторили для группы (8-12) рабочих проб. Отметим, 
что масса навески mx при этом варьировала соот-
ветственно в пределах, г: 0.0234-0.0451, 0.0753-
0.0891, 0.1051-0.1277, 0.1445-0.1758, 0.1907-0.2152 
и 0.2248-0.2557. 
Для примера на рисунке приведена зави-
симость величины VRл = f(К), которая демонстри-
рует почти монотонное увеличение случайной 
погрешности с уменьшением степени разбавления 
материала пробы растворителем, хотя значи-
мое отличие имеет место только для крайних 
точек: 
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уменьшени м степ ни разбавления материала пробы растворителем, хотя 
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( ) ( ) ( ) 09.320;16;01.0F60.5VVF 22лR122лR =>== . Для остальных точек этой кривой 
отличие дисперсий носит случайный характер: 
( ) ( ) ( ) 35.216;16;05.0F57.1VVF 82лR102лR =<== . Для оценок Vr повторяемости 
зависимость Vr = f(К) имеет вид, похожий представленной на рисунке, но все 
значения Vr существенно больше, чем VRл. 
 Наименьшие оценки случайной составляющей погрешности (Vr = 1.58 % и 
VRл. = 0.90 %) наблюдаются при К = 2, но рекомендовать такие условия анализа 
нецелесообразно, так как при высоких степенях разбавления снижается 
чувствительность анализа. 
 Из экспериментальных исследований по выбору оптимальной навески 
можно сделать следующие выводы: 
– при разбавлении материала пробы четырёххлористым углеродом в мерной 
колбе вместимостью 25 мл навеска должна соответствовать шести каплям (К = 6), 
если принять во внимание чувствительность анализа; 
– для всех навесок материала пробы получили, что значения Vr > VRл. 
 Вероятной причиной наблюдаемого соотношения 1>Rлr VV  может быть 
неоднородность материала лабораторной пробы и пробы, разбавленной CCl4. 
Усреднение результатов параллельных измерений содержания присадки 
уменьшает значение оценки VRл в среднем на 2  при условии, если вклад 
указанной выше причины является доминирующим. 
 Для проверки этой гипотезы определили оценки прецизионности Vr и VRл с 
помощью группы (М = 15) реальных проб раствора-концентрата, увеличив время 
перемешивания: анализируемую лабораторную пробу перед отбором двух 
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Рис.  График зависимости погрешности внутри-
лабораторной прецизионности от числа капель К 
или усредненной массы навески m(ср.). анализи-
руемой пробы
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Из экспериментальных исследований по 
выбору оптимальной навески можно сделать сле-
дующие выводы:
– при разбавлении материала пробы четырёххло-
ристым углеродом в мерной колбе вместимостью 
25 мл навеска должна соответствовать шести 
каплям (К = 6), если принять во внимание чувстви-
тельность анализа;
– для всех навесок материала пробы получили, 
что значения Vr > VRл.
Вероятной причиной наблюдаемого соот-
ношения Vr /VRл > 1 может быть неоднородность 
материала лабораторной пробы и пробы, разбав-
ленной CCl4. Усреднение результатов параллель-
ных измерений содержания присадки уменьшает 
значение оценки VRл в среднем на 
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если вклад указанной выше причины является 
доминирующим.
Для проверки этой гипотезы оп делили 
оценки прецизионности Vr и VRл с помощью группы 
(М = 15) реальных проб раствора-концентрата, 
увеличив время перемешивания: анализируемую 
лабораторную пробу перед отбором двух навесок 
встряхивали в течение двух минут; затем, поместив 
их в тарированные колбы, добавляли CCl4 и встря-
хивали разбавленную навеску пробы в течение 1 
мин. Каждую пробу в условиях внутрилабораторной 
прецизионности проанализировали трижды (L = 3), 
выполняя по два (N = 2) параллельных измерения, 
начиная от отбора навески (по 6 капель). 
Значения Vr и VRл после указанного переме-
шивания уменьшились в 6-7 раз: Vr = 0.35 % (при 
f = 45) и VRл = 0.27 % (при f = 30), но по-прежнему 
Vr > VRл. Причина наблюдаемого соотношения 
Vr /VRл > 1 не установлена. Возможно, по-прежнему, 
это обусловлено неоднородностью материала.
Результаты и их обсуждение
Правильность результатов анализа разра-
ботанной методики оценивали с помощью группы 
образцов (М = 10) искусственных смесей (ИС), 
приготовленных с использованием порошковой 
присадки Агидол-1 и базового дизельного топлива. 
Каждый образец проанализировали дважды (L = 2) 
в условиях внутрилабораторной прецизионности 
по двум (N = 2) параллельным определениям [9]. 
Результаты представлены в табл. 1. Сопоставление 
результатов анализа (Cx) с учётом их доверительных 
интервалов с действительным содержанием (С0) 
присадки показывает, что один из них содержит 
значимую систематическую погрешность: результат 
анализа Сх образца № 1 значимо завышен, хотя 
отклонение его от действительного С0 составляет 
только 0.5 % отн. 
Для внедрения разработанной методики в 
аналитическую практику предприятия необходимо 
было оценить метрологические характеристики 
потенциометрической методики, используемой 
для определения содержания антиокислительной 
присадки Агидол-1 в концентрированном растворе 
[8]. Оценки прецизионности (Vr и VRл) устанавли-
вали, используя тот же алгоритм работы [9], что и 
при определении их для ИК-спектрометрической 
методики. Правильность результатов анализа так-
же оценивали с помощью ИС, приготовленных из 
порошка присадки Агидол-1 и базового топлива. 
Для группы проб (М = 15) и группы ИС (М = 9) полу-
чили по три (L = 3) результата анализа в условиях 
внутрилабораторной прецизионности, выполняя 
по два (N = 2) параллельных измерения. При этом 
авторы статьи только шифровали пробы и ИС, а 
измеряли содержание присадки в них операторы, 
выполняющие анализ производственных проб в 
ЦЛК АНХК.
Статистическая обработка результатов анализа 
проб показала, что дисперсии V2r,m и V
2
Rл,m, рассчи-
танные для каждой пробы, однородны. Усреднив 
их, установили оценки (коэффициент вариации) 
повторяемости Vr = 2.52 % (при числе степеней 
свободы f = 45) и внутрилабораторной прецизион-
ности VRл = 2.24 % (при f = 30). 
Сравнение по критерию Кохрена дисперсий 
V2r,m, характеризующих повторяемость измерений 
для каждого образца ИС, показало, что одна 
из них (образец № 9) не принадлежит рассма-
триваемой совокупности выборочных диспер-
сий, поэтому её исключили. С использованием 
оставшихся восьми (М = 8) дисперсий устано-
вили оценку повторяемости Vr,ИС = 2.65 % (при 
f = 24). Дисперсии V2Rл,m для всех ИС оказались 
однородными, включая образец № 9, поэтому 
усреднили их и получили VRл,ИС = 3.69 %. При 
сравнении по F-критерию соответствующих 
оценок прецизионности для проб и ИС устано-
вили, что они однородны, поэтому рассчитали 
их средние значения: Vr = 2.57 %, VRл = 2.87 %. 
Отметим, что в НД на потенциометрическую ме-
Таблица 1
Оценивание правильности результатов ИК-спектрометрического определения присадки Агидол-1
№ ИС С0, %
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Таблица 1 
Оценивание правильности результатов ИК-спектрометрического определения 
присадки Агидол-1 
№ ИС С0, % %Δ ),xx( m ±  № ИС С0, % %Δ ),xx( m ±  
1 18.92 19.02 ± 0.06 6 19.04 19.07 ± 0.06 
2 21.11 21.13 ± 0.07 7 16.93 16.94 ± 0.05 
3 23.56 23.54 ± 0.09 8 19.50 19.48 ± 0.06 
4 14.27 14.30 ± 0.06 9 25.81 15.80 ± 0.08 
5 20.43 20.43 ± 0.07 10 16.32 16.30 ± 0.05 
Таблица 2 
Оценивание правильности результатов потенциометрического определения 
присадки Агидол -1 
№ ИС С0, % %Δ ),xx( m ±  № ИС С0, % %Δ ),xx( m ±  
1 24.73 24.08 ± 0.80 6 16.90 17.80 ± 0.60 
2 21.90 22.61 ± 0.75 7 19.44 19.06 ± 0.63 
3 18.13 18.47 ± 0.62 8 22.78 23.98 ± 0.80 
4 20.43 20.88 ± 0.70 9 25.17 25.74 ± 0.86 
5 16.24 15.66 ± 0.52    
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тодику [8] приведены значения Vr и VRл, равные 
соответственно 2.16 % и 4.3 %. Сравнение их 
с полученными нами оценками повторяемости 
показывает, что расхождение между ними носит 
случайный характер, а оценка внутрилаборатор-
ной прецизионности даже значимо лучше  при-
ведённой в НД: F = 2.24 > F(0.005, ∞, 48) = 1.69. 
Последнее отличие, вероятно, обусловлено тем, 
что при составлении НД на методику [8] оценку 
Vr определяли по экспериментальным данным, 
а значение VRл получили по формуле VRл = k·Vr, 
приняв k = 2 [10]. Вместе с тем, как показано в 
работе [11], такие пересчёты нельзя считать 
корректными. 
Используя установленную нами оценку VRл, 
рассчитали доверительные интервалы результа-
тов потенциометрического определения присадки 
Агидол-1 в образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 
2, из девяти результатов анализа ИС три содержат 
значимые систематические погрешности, из которых 
два значимо завышены, один – занижен. Общее 
расхождение результатов потенциометрического 
анализа и действительных значений С0 в образцах 
ИС характеризуется коэффициентом вариации, 
равным 3.4 %.
На этапе внедрения ИК-спектрометрической 
методики в аналитическую практику ЦЛК для группы 
рядовых проб контролируемого объекта провели 
эксперимент с целью сопоставления её результатов 
анализа с данными потенциометрического анализа 
[8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми 
методиками, выполняя в условиях внутрилабора-
торной прецизионности по три (L = 3) результата. 
Средние результаты представлены в табл. 3. При 
их статистической обработке раздельно оцени-
вали значимость расхождения, обусловленного 
детерминированной постоянной (ДПСП) и детер-
минированной случайной (ДССП) систематиче-
ской погрешностями [12], используя алгоритмы, 
изложенные в работах [9, 13]. Величину ДПСП 
оценивали с помощью t-критерия: 
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δΣδΣ 22
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=
M
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Остальные бозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
 (1), 
где 
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Оценивание правильности результатов ИК-спектрометрического определения 
присадки Агидол-1 
№ ИС С0, % %Δ ),xx( m ±  № ИС С0, % %Δ ),xx( m ±  
1 18.92 19.02 ± 0.06 6 19.04 19.07 ± 0.06 
2 21.11 21.13 ± 0.07 7 16.93 16.94 ± 0.05 
3 23.56 23.54 ± 0.09 8 19.50 19.48 ± 0.06 
4 14.27 14.30 ± 0.06 9 25.81 15.80 ± 0.08 
5 20.43 20.43 ± 0.07 10 16.32 16.30 ± 0.05 
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4 20.43 20.88 ± 0.70 9 25.17 25.74 ± 0.86 
5 16.24 15.66 ± 0.52   
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Таблица 3
Сопоставление средних результатов определения Агидола-1 методами потенциометрического титро-
вания и ИК-спектрометрии
№ 
проб
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образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Общее расхождение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вариации, равн м 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической метод ки в ан лит ческую 
практику ЦЛК для группы рядовых проб контрол руемого объекта провели 
эксперимен  с целью сопоставления её результатов анализа с д нными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифрова и) проанализировали срав иваемым  методиками, выполняя в условиях 
внутрилабораторной прецизионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обраб тке раздельн  
оценивали значимость расхождения, обусловленного детерминирова й 
постоянной (ДПСП) и детерм н рованной с учайной (ДССП) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритмы, изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                        (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: резуль ты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значени  mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
потенц.
 8 
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применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
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ИК
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Таблица 3 
Сопоставление средн х результатов опред ления Агидола-1 метода и 
потенциометр еского титрования и ИК-спектромет и 
№  
проб 
mC  
потенц. 
mC ʹ′  
ИК 
( ) 100δ ×ʹ′−=
m
mm
m C
CC  mC ʹ′ʹ′  
ИК 
( ) 100δ ×ʹ′ʹ′−=ʹ′
m
mm
m C
CC  
1 19.59 19.30 1.480 19.71 -0.612 
2 20.00 20.39 -1.950 20.81 -3.97  
3 20.16 20.55 -1.934 20.97 -3.940 
4 20.78 20.51 1.299 20.94 -0.767 
5 19.78 20.27 2.454 20.70 0.386 
6 19.48 19.07 2.104 19.47 0.051 
7 20.20 19.59 3.019 20.01 0.945 
8 19.92 19.32 3.012 19.73 0.958 
9 20.07 19.55 2.590 19.97 0.499 
10 20.27 19.55 3.552 19.97 1.491 
11 20.00 19.71 1.450 20.13 -0.648 
12 19.88 19.46 2.112 19.87 0.050 
13 20.03 19.05 4.892 19.48 2.784 
14 20.06 19.01 5.234 19.43 3.189 
Примечания:  mδΣ  = 29.314; 
2δΣ m  = 117.296; 
2)δ(Σ mʹ′  = 55.030. 
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Рис.  График зависимости погрешности внутрилабораторной прецизионности от 
числа капель К или усредненной массы навески m(ср.). анализируемой пробы 
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m M
1
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1
δΣδΣ 22
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M
MS mm                       (3). 
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Таблица 3 
Сопо тавл ние средних результ тов определения Агидола-1 методами 
по енц ометрического титрования и ИК-спектрометрии 
№  
проб потенц. 
mC ʹ′  
ИК 
( ) 100δ ×ʹ′−=
m
mm
m C
CC  mC ʹ′ʹ′  
ИК 
( ) 100δ ×ʹ′ʹ′−=ʹ′
m
mm
m C
CC  
1 59 19.30 1.480 19.71 -0.612 
2 00 20.39 -1.950 20.81 -3.970 
3 16 20.55 -1.934 20.97 -3.940 
4 78 20.51 1.299 20.94 -0.767 
5 19 78 20.27 2.454 20.70 0.386 
6 48 19.07 2.104 19.47 0.051 
7 20 20 19.59 3.019 20.01 0.945 
8 9 19.32 3.012 19.73 0.958 
9 20 07 19.55 2.590 19.97 0.499 
10 20 27 19.55 3.552 19.97 1.491 
11 20 00 19.71 1.450 20.13 -0.648 
12 88 19.46 2.112 19.87 0.050 
13 20 3 19.05 4.892 19.48 2.784 
14 20 6 19.01 5.234 19.43 3.189 
Примечания:  mδΣ = 29.314; 
2δΣ m  = 117.296; 
2)δ(Σ mʹ′ = 55.030. 
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по сравнению с потенциометрической методикой 
на величину 
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образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Общее расхождение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вариации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для группы рядовых проб контролируемого объекта провели 
эксперимент с целью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми методиками, выполняя в условиях 
внутрилабораторной прецизионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обработке раздельно 
оценивали значимость расхождения, обусловленного детерминированной 
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δΣδΣ 22
δ −
−
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M
MS mm                         (3). 
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данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое начение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , хара те изующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
по формуле 
 8 
образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Общее расхождение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вариации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для группы рядовых проб контролируемого объекта провели 
эксперимент с целью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми методиками, выполняя в условиях 
внутрилабораторной прецизионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обработке раздельно 
оценивали значимость расхождения, обусловленного детерминированной 
постоянной (ДПСП) и детерминированной случайной (ДССП) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритмы, изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                         (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
расхо ение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
 
оценили наличие ДССП между результатами 
 8 
образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Общее расхождение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вар ации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для группы рядовых проб контролиру мого объекта провели 
эксперимент с целью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого робы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми методиками, вып няя в условиях 
внутрилабораторной прецизионности по ри (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При х статистическ й обработке раздельно 
оценивали значимость асхождения, обусловленного детерминированной 
постоянной (ДПСП) и детерминированной случайной (ДССП) систематической 
погрешностями [12], ис ользуя алгори мы, изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с по щ ю t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                         (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определе ия 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценил  налич е ДС П между езультатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
и 
 8 
образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Общее расхо дение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вариации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для группы рядовых проб контролируемого объекта провели 
эксперимент с целью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми методиками, выполняя в условиях 
внутрилабораторной прецизионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обработке раздельно 
оценивали значимость расхождения, обусловленного детерминированной 
постоянной (ДПСП) и детерминированной случайной (ДССП) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритмы, изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                         (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характериз ющую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
применив дисперсионный анал з. Ра считали 
дисперсию 
 8 
образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематическ е погрешност , из кот рых два значим  
завышены, один – занижен. Общее расхождение результатов 
потенциометрического а ализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вариации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для г уппы рядовых пр б контролируемого объекта пров и 
эксперимент с целью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анал за [8]. Для эт го пробы (М = 14) независим  (пробы 
шифровали) проанализ ровали сравниваемыми методиками, выполняя в усл виях 
внутрилабораторной прецизионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их с атистической обр ботке раздельно 
оценивали значимость расхождения, обусл вленного детерми рованной 
постоянной (ДПСП) и детерминированной случай  (ДССП) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритм , изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
M
MS mm                         (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДП П значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсионный анализ. Рассчитали д 2ип,V , характеризующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
кт ризу щую расхождение 
между 
 8 
образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завыш ны, один – заниже . Общее расхождение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициент м вариации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практ ку ЦЛК для группы рядовых проб контролируемого объекта провели 
эксперимент с ц лью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифр вали) проанализиров л  сравниваемыми методиками, выполняя в условиях 
нутрилабораторной прецизионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в бл 3. При их статистической обработке раздельно 
оценивали значимость расхождения, обусловленного детерминированной 
постоянной (ДПСП) и  случайной (ДССП) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритмы, изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                         (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получ ли 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены п  сравн ю с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорр ктировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mm C.C ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
при енив дисперсионный анализ. Рассчитали дисп рсию 2ип,V , характеризующую 
расхождение ду mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  mC ʹ′ʹ′  и велич ны ДССП (Vсп) [10, 14]: 
и 
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образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат знач мые сис ематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Обще  расхождение результатов 
потенциом трического а ализа и дейс вительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэф ициентом вариаци , равным 3.4 %. 
Н  этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для груп ы рядовых проб контролируемого объекта провели 
экс еримент с целью сопоставления её результатов анализа с дан ыми 
потенциом трического а а за [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифр вали) проанализировали сравниваем ми методиками, выполня  в условиях 
внутрилабораторной прецизион ости по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обработке раздельно 
оцен вали зна имость расхождения, бусловлен ого детерминирован ой 
постоян ой (ДПСП) и детерминирован ой случайной (ДС П) систематической 
погрешностями [12], используя лгоритмы, изложен ые в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                       (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
дан ых табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.33;1.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 занижены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . От р ек ировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ10 , оценили наличие ДС П между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив д сперсион ый анал з. Рас читал  дисперсию 2ип,V , хара теризующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДС П (Vсп) [10, 14]: 
кот ра завис  от случайной 
погрешности определения 
 8 
образцах ИС (табл. 2). Как в дно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Общее расхождение результатов 
потенц ометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэффициентом вариации, равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для группы рядовых проб контролируемого объекта провели 
эксперимент с целью сопоставления её результатов анализа с данными 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми методиками, выполняя в условиях 
внутрилабораторной прец зионности по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обработке раздельно 
оценивали значимость расхождения, обусловленного детерминированной 
постоянной (ДПСП)  детерминированной случайной (ДССП) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритмы, изложенные в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);      
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm                         (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
данных табл. 3 получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.313;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 заниже ы по сравнению с потенциометрической методикой на 
величину 0932δ .−= . Откорректировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm .CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДССП между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
пр менив дисперсионный анализ. Рассчитали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
расхождени  между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДССП (Vсп) [10, 14]: 
 и 
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образцах ИС (табл. 2). Как видно из табл. 2, из девяти результатов анализа ИС три 
содержат значимые систематические погрешности, из которых два значимо 
завышены, один – занижен. Обще  расхождение результатов 
потенциометрического анализа и действительных значений С0 в образцах ИС 
характеризуется коэф ициентом вариаци , равным 3.4 %. 
На этапе внедрения ИК-спектрометрической методики в аналитическую 
практику ЦЛК для груп ы рядовых проб контролируемого объекта провели 
экспериме т с целью сопоставления её результатов анализа с дан ыми 
потенциометрического анализа [8]. Для этого пробы (М = 14) независимо (пробы 
шифровали) проанализировали сравниваемыми методиками, выполня  в условиях 
внутрилабораторной прецизион ости по три (L = 3) результата. Средние 
результаты представлены в табл. 3. При их статистической обработке раздельно 
оце ивали знач мость расхождения, обусловлен ого детерминирован ой 
постоян ой (ДПСП) и детерминирован ой случайной (ДС П) систематической 
погрешностями [12], используя алгоритмы, изложен ые в работах [9, 13]. 
Величину ДПСП оценивали с помощью t-критерия: δδ S)M(t =  (1), где 
  ∑=
м
m M
1
δδ   (2);  
( )
1
δΣδΣ 22
δ −
−
=
M
MS mm  (3). 
Остальные обозначения приведены в табл. 3. При статистической обработке 
дан ых табл.  получили 093.2δ −= ; 074.2Sδ = ; ( ) 01.33;01.0t78.3t =>= . 
Следовательно, ДПСП значима: результаты ИК-методики определения 
присадки Агидол-1 зан жены по сравнению с потенциометрической методикой на 
величи у 0932δ .−= . Откор ектировав каждое значение mC ʹ′  по формуле 
mmm C.CC ʹ′⋅⋅−ʹ′=ʹ′ʹ′ δ010 , оценили наличие ДС П между результатами mC  и mC ʹ′ʹ′ , 
применив дисперсион ый анализ. Рас читали дисперсию 2ип,V , характеризующую 
расхождение между mC  и mC ʹ′ʹ′ , которая зависит от случайной погрешности 
определения mC  и mC ʹ′ʹ′  и величины ДС П (Vсп) [10, 14]: 
 и величины 
ДССП (Vсп) [9, 13]:
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RR +=++=  ,                                         (4) 
где VRл,п, VRл,и – коэффициент вариации, характеризующий внутрилабораторную 
прецизионность соответственно для потенциометрической и ИК-
спектрометрической МВИ, которые равны 2.87 % (f = 48) и 0.27 % (f = 30); L1 = L 2 
= 3. 
 Приведённые расчёты показали, что  2ип,V = 3.93; 
2
Σл ,RV  = 2.76. При их 
сравнении (F = 1.42 < F(0.05, 14, 39) = 2.01) установили, что дисперсии 
однородны, т.е. Vсп незначима. Следовательно, расхождение результатов, 
полученных сравниваемыми методиками, определяется только ДПСП, причины 
которой не установлены. Однако, если учесть, что при оценивании правильности 
потенциометрической методики из 9 образцов ИС в трёх установлено 
систематическое расхождение найденных и действительных значений, то можно 
предположить, что эта методика завышает результаты анализа. 
 Разработанная ИК-спектрометрическая методика определения 
антиокислительной присадки Агидол-1 в пробах раствора-концентрата, 
используемого для введения её в дизельное топливо, внедрена в аналитическую 
практику Центральной лаборатории АНХК.  
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DEVELOPMENT OF INFRARED SPECTROMETRIC TECHNIQUE 
FOR  DETERMINING ANTIOXIDANT ADDITIVE AGIDOL-1 IN THE 
SOLUTIONS USED TO ADD IT INTO DIESEL FUEL
E.V. Kaz’mina1, А.N. Smagunova1, N.P. Butina2, E.N. Korzhova1
1Irkutsk State University
1 K. Marx Str., Irkutsk, 664003, Russian Federation
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Angarsk, 665830, Irkutsk Region, Russian Federation
 
The rapid infrared spectrometric technique was developed and introduced in the analytical 
laboratory at the plant for the determination of antioxidant additive Agidol-1 in concentrated solutions 
used for the introduction of this additive to diesel fuel. The optimum conditions were selected for the 
sample preparation for an analysis. The metrological characteristics of the developed technique were 
evaluated such as the repeatability (Vr) and interlaboratory precision (VRl) which are characterized by 
the coefficients of variation 0.31 and 0.24% respectively; the systematic error, determined by use of 
the model samples, is negligible. The analysis of one sample takes 15-20 minutes after its delivery to 
the laboratory. The potentiometric technique, earlier used to control the content of additive Agidol-1, is 
characterized by Vr = 2.57 and VRl = 2.87%; the sample is analyzed about 1.5 days. There is significant 
systematic disagreement between the results of the sample analyses using the developed and the 
earlier applied techniques.
Key words: antioxidant additive Agidol-1, infrared spectrometric technique, repeatability, 
interlaboratory precision, systematic error.
